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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 834/K/18

Zleceniodawca: PSSE - Pila Nr rejestru probki: 834/K/18

Numer protokotu pobrania probki: ON.HK.466.11.195.2018 Data pobrania probki: 06.06.2018r.

Probka pobrana i dostarczona przez: PSSE - Pila Data dostarczenia probki/rozpoczgcia
J.Polak, H.Kubiak badania: 06.06.2018r./06.06.2018r.

Identyfikacja metody pobierania probek : PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj probki: Woda z kapieliska

Stan probki : Dobry

Godzina dostarczenia: 14”"
Data zakonczenia badania: 08.06.2018r,
Miejsce pobrania: Jezioro Piaszcezyste — Piaszezyste k/Pity

— prawa strona kapieliska

L.p. Parametr Wynik Niepewnos¢ " | Jednostka Dopuszezalne Identyfikator
wartosci metody badawczej**
wskaznikow*
| | Escherichia coli® 15 - NPL/100ml| <1000 [ PN-EN ISO 9308-
3:2002
2 Enterokoki 3 - jtk/100ml <400 PN-EN ISO 7899-2:2004

kalowe?
Q - .. Badanie akredytowane przez PCA™ - jest zamieszezone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616,

b -Niepewnos¢ dla badan akredytowanych podawana jc§| , edy obejmuje swoim zakresem wartosc dopuszezalng okreslong wymogami prawa
- dla Escherichia coli odezytywana z tablic wg normy PN-EN 1SO 9308-3 2002,

- dla enterokokow katlowych oszacowana zgodnie z norma PKN-1SOQ/TS19036:2011

Podawane na sprawozdaniu z badan mepewnosei nie uwzglgdmaja niepewnoscr pobieramia probek

* Zgodne 7 rozporzadzeniem Ministra Zdrowia 7 8 kwietnia 201 1r w sprawie prowadzema nadzoru nad jakosciq wody w kapiehisku 1 miejscu wykorzystywanym do
kapieli ( Dz. U. 2z 2016, poz. 1602)

** Metody badawcze stosowane w badaniach spetniagg wymagania okreslone w z rozporzadzemu Mimstra Zdrowia 2 8 kwietmia 201 1t w sprawie prowadzenia nadzoru
) 5 3 L 1
nad jakoscig wody w kapiehsku 1 migjseu wykorzystywanym do kapieh (D2 U 2 2016, poz 1602)

Pila, dnia 11.06.2018r. Mlodszy Ac

jstent
Data sporzadzenia sprawozdania

mar Kamil Kryza

Data 1 podpis osoby autoryzujace) sprawozdame

Koniec sprawozdania

Wyniki odnoszq si¢ wylqeznie do badanej prabki. Sprawozdanie = badan bez pisemnej zgodyv Kierownika Oddziatu
Laboratoryinego PSSE w Pile, nie moze by¢ powielane inaczef niz w catosei. Klient ma prawo ztozveé pisemnq reklamacye
dotvezqeq badan w terminie 14 dni liczqe od dary stempla pocztowego (ub potwierdzenia proyjecia sprawozdania = badan.




